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我院制剂室配制的器械消毒液
,

含液化苯酚

�
�

巧�
,

另含碳酚氢钠
、

乙醇
、

甘油
,

主要用于小手术

器械的浸泡消毒
。

主要成分苯酚的含量测定标准采

用碘量法川
,

费时
、

麻烦
,

我们采用紫外分光光度法

测定
,

经试验及实际应用
,

简便
、

易行
、

准确
。

� 仪器与试剂

� ��
一
�� ��

� � 紫外
一 可见分光光度计�北京第

二光学仪器厂 �
。

苯酚
,

符合中国药典 � ��� 版规定 �天津天骤制

药有限公司� �

药用碳酸氢钠�北京凌云建材化工有限公司 �
,

药用乙醇�石家庄新宇三 阳实业公司 �
,

药用甘油

�济南东风制药厂 �
。

� 实验方法与结果

�
�

� 贮备液的制备与浓度
、

吸收度关系 精密称取

苯酚适量 �液化苯酚含苯酚不少于 �� � 折成苯酚投

料 �
。

按器械消毒液配制方法
,

先将碳酸氢钠溶于

约 � � � � 水中
,

过滤
,

滤液人 � � � �  容量瓶中
,

加入

苯酚
、

乙醇
、

甘油的混合液
,

加水至刻度
,

充分摇匀
,

得贮备液
。

精密吸取贮备液适量
,

分别配成含苯酚

��
�

�
、

� �
�

�
、

� �
�

�
、

� �
�

� 林�� � � 的溶液
,

以水为空白在

�� � 土 �� � 测定各自吸收度
,

复测 � 次取均值
,

结果

见表 �
。

表 � 苯酚浓度与溶液吸收度

浓度�林岁 � � � 吸收度 �� 次 �
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� 回收率试验 精取苯酚适量
,

照贮备液配制方

法制成含苯酚 ��
�

�
、

� �
�

�
、

� �
�

�
、

� �
�

� 林岁� � 溶液依

上法测定含量
,

得出回收率见表 �
。

表 � 回收率试验结果
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,

� �

�
�

� 样品测定 本院自制器械消毒液 � 批
,

依照碘

量法测定苯酚含量
,

同时按本文建立的方法
,

直接利

用紫外分光光度法测定苯酚含量〔液化苯酚按含苯

酚 � �� �� � �
,

比重 �
�

� � � 折算」
,

两者比较结果见

表 �
。

表 � 碘量法与紫外法测定结果比较
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� 结论

由结果可知
,

紫外分光光度法可代替碘量法测

定器械消毒液 中苯酚 含量
,

且简便易行
,

准确度满

意
。
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更正启事
�

本刊 �� � 年第 � 期
“

折光法测定甘露醇注射液半成品中甘露醇含量的研究
”

一文的第二作者
“

开素元
”

应改为
“

分素云
” ,

特此更正 �


